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Постановка проблеми. П’єзоелектричні перетворювачі – це перетворювачі, принцип 
дії яких оснований на явищах прямого (електризація кристалів діелектриків під дією механі-
чних напружень) та зворотного п'єзоефектів (механічна деформація кристала під дією елект-
ричного поля).  
Особливістю п’єзоефекту є його знакочутливість, тобто зміна знаку заряду при заміні 
стискання розтягенням та зміна знаку деформації при зміні напрямку поля. До матеріалів, 
яким властивий п’єзоефект, належать кварц, сегнетова сіль, а також п’єзокераміка: титанат 
барію та цирконат свинцю. Вхідною величиною для п’єзоелектричного перетворювача є ме-
ханічна сила, а вихідною – ЕРС.  











Рисунок 1 – Схема п’єзоелектричного перетворювача 
  




FfU       (1) 
де  d11 – п’єзоелектричний модуль, який залежить від матеріалу та його стану. 
 
Перевагами таких перетворювачів є малі габарити, висока надійність, простота конс-
трукції, можливість вимірювати параметри, що швидко змінюються, а недоліками - значні 
похибки під час вимірювання сталої сили, оскільки заряд, що з’явився на гранях 
п’єзокристалу, може стікати через вхідний опір вторинного приладу, тому то п’єзоелектричні 
перетворювачі доцільно застосовувати для вимірювання змінної сили.  
Аналіз останніх досліджень. За наведеною на рисунку 1 схемою стає доцільним роз-
робити еквіваленту схему перетворювача, який з’єднаний кабелем з вимірювальним колом – 
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Рисунок 2 - Еквівалента схема п’єзоелектричного перетворювача 
 
Мета статті. Дослідження та аналіз енергетичних перетворень на прикладі 
п`єзоелектричого перетворювача для вимірювання прискорення вібрації.  
Основні матеріали дослідження.  
Електрична енергія вихідного сигналу п’єзоелектричного перетворювача отримується 
шляхом перетворення механічної енергії, яка надходить від об’єкту вимірювань.  







Рисунок 3 - Коло енергетичних перетворень п’єзоелектричного перетворювача 
 
Коло енергетичних перетворень складається з: механічної коливальної потужності, Рвх, 
яка витрачається об’єктом вимірювання на коливання усього перетворювача; механічної ко-
ливальної потужності, Рмех, яка витрачається на деформацію пластин п’єзоелементу; елект-
рична коливальна потужність, Рел, яка розвивається п’єзоелементом лише на його власній 
ємності С0; коливальна (реактивна) потужність, Рс, на сумарній ємності після приєднання до 
перетворювача кола з ємністю Свх; активна потужність, РR, яка виділяється перетворювачем 
на активному вхідному опорі Rвх вимірювального підсилювача.  
Згідно [2, 3] ефективність перетворення п’єзоелектричного перетворювача за рисунком 
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R      (6) 
 
де тΣ – маса перетворювача;      
νm – амплітуда швидкості; 















η1 η2 η3 η4 















Секція 3. Автоматизація електротехнічних комплексів 
 50 
    m0  - активна інерційна маса; 
    СΣ – сумарна вихідна ємність перетворювача, яка дорівнює сумі С0 та Свх; 














      (7) 
 
Якщо враховувати, що похибка перетворення в області низьких частот позначається γн.ч 
та дорівнює  222/1  СRвх , а в області верхніх частот похибка позначається як γв.ч та дорівнює, 
2
0
2 / , отже ефективність перетворення п’єзоелектричного перетворювача в кінцевому ва-














      (8) 
 
де SU – чутливість перетворювача за напругою.  
 
Аналіз інформації літературного джерела [2] показав, що добуток  CSU
22
0 має назву 
повний об’єм можливостей п’єзоелектричного перетворювача та має розмірність маси.  
Висновок. Проведені теоретичні дослідження показали, що показник ефективності 
п’єзоелектричного перетворювача є інваріантним до поточної кутової швидкості сигналу, що 
перетворюється, а значення показника ефективності перетворювача є оберненим до сумарної 
маси перетворювача.  
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